
Hygienická zpráva – Hygienické osvědčení

Möllenstr. 50

D-15378 Herzfelde - Berlin

Telefon: +49 (0)33434 - 805393

Telefax: +49 (0)33434 - 809352

eMail:  meducomp_gmbh@t-online.de

Homepage: www.meducomp.de

Upozornění:

Hygienické přezkoušení strojů sloužící k desinfekci skrze bioindikátory by se mělo provádět minimálně 1x za 

půl roku! Jakož i po: poruchách, opravách, opětovného uvedení do provozu.

Tímto potvrzujeme společnosti,

Firma: Adresa provozovny: 

PRÁDELNA MM s.r.o. PRÁDELNA MM s.r.o. 

Roháčova 188/37 Nad Rezkovcem 1114 

130 00 Praha 3, Žižkov 286 01 Čáslav

úspěšnou kontrolu desinfekčního/pracího procesu. Zkouška byla

provedena

dne 05.09.2011

kontrola byla provedena pomocí bioindikátoru, kde bezpečně došlo

k redukci zárodků o vice než 105. Na bioindikátoru byl nanesen

Enterecoccus Faecium a to na 4 na sobě nezávislých a oddělených

mistech.

Labor MEDUCOMP 

Herzfelde, dne 06.09.2011

Laborleitung

* Pole oznacena hvezdickou jsou urecena k vlastnimu vyplneni.

U této zkoušky použitý bioindikátor DES –

CONTROLEIer byl vyroben v naší laboratoři 

dle všech bezpečnostních a znaleckých 

předpisů. Zajištění  bezpečné manipulace a 

použití vzorků při kontrole desinfekčního 

procesu je také skrze naše předpisy a návody 

garantována!

ID číslo bioindikátoru

126294

*________________________

testovaný stroj:

*_____________________
umístění stroje

*_____________________
číslo stroje
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